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摘要 

 

台灣中油公司與馬來西亞石油石油公司(PETRONAS)雙方簽訂天然氣採購契約並自1995年開

始執行，另簽有新約於2014年啟用，目前雙方合約存續中，為國內LNG主要供應國之ㄧ。由於

中馬合約為DES合約，分析計價係以買方實驗室分析結果作為計價依據，買賣雙方天然氣交易

金額龐大，為達到雙方互信和加強雙邊交流，依據合約之要求，雙方實驗室須定期進行化驗比

對測試，故本次出國主要任務為至馬來PETRONAS公司的民都魯天然氣液化廠實驗室執行化

驗比對，藉由雙方實驗室取樣分析，化驗比對測試，以檢核雙方實驗室儀器及人員操作之精準

度，了解雙方實驗室間的差異性，並進一步探討分析技術及意見交流，目的為加強買賣雙方之

相互信賴與了解，並確保雙方實驗室間，儀器及操作分析技術維持一定水準；促進買賣雙方之

互信，以利後續LNG交易順利進行。 
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一、目的 

    依台灣中油公司與馬來西亞石油公司(PETRONAS) 雙方執行合約之協定，本次出國主要

是前往馬來西亞PETRONAS 公司的BINTULU天然氣液化廠執行雙方實驗室間的化驗分析比

對任務，透過取得未知成份的樣品，進行雙方實驗室間化驗比對，以查核雙方檢測儀器(氣相

層析儀(GC))及人員操作之精準度，並比對實驗室間分析結果的差異性，以確保執行天然氣合

約交易買賣之公信力。 

 

二、過程 

比對測試(Correlation Test, CT) 

比對測試(Correlation Test)是種衡量確認分析方法、人員操作與儀器誤差可信範圍，整體比對

測試流程如下： 

(一) 比對測試流程  

1. 化驗比對程序 

本次化驗比對是本公司與馬來西亞石油公司(PETRONAS)執行中馬實驗室間化

驗比對，比對流程比照往年，由PETRONAS公司及本公司永安液化天然氣廠(簡稱永

安廠)進行雙方實驗室間化驗比對，以降低LNG在卸收時，天然氣品質與熱值上分析

差異之爭議，增加買賣雙方在交易上的公平性。 

此次化驗比對時程，已於今年10月初與PETRONAS LNG Ltd的Ms. Maisarah 

Sharifuddin確認本年度先由PETRONAS公司Ms. Maisarah Sharifuddin等4位代表賣方
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於2019年10月29日至10月30日至永安廠進行化驗比對測試Part A，10月29日至10月30

日再由永安廠技術組化學師呂承勳與職奉派代表買方於2019年11月18日至21日赴馬

來西亞執行本年度中馬化驗比對測試Part B及技術交流，完成本年度中馬實驗室間化

驗比對，確認雙方實驗室參加比對之所有氣相層析儀分析結果之重複性及再現性皆

符合買賣實行細則協定之允收標準，才視為買賣雙方認可彼此實驗室之氣相層析儀

及測試程序。 

2. 化驗比對儀器 

化驗比對儀器依據買賣合約實施細則內容協定，買賣雙方同意使用氣相層析儀

(GC)來分析LNG成分。本年度買賣雙方實驗室化驗比對之儀器共計4台(如表 一)，

其中馬來西亞實驗室2台，永安廠實驗室2台。 

表  一  永安廠與馬來西亞執行本年度化驗比對之儀器 

 廠牌 型號 編號 序號 

永安廠 

Agilent 6890N GC‐G US 10511027 

Agilent 6890N GC‐H CN10703064 

馬來西亞 

Agilent 7890B LAB 6 CN16203084 

Agilent 7890B LAB 9 CN15203052 
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3. 比對樣品準備 

比對樣品製備共七只(詳表二)，本次比對用樣品由永安液化天然氣廠負責製備，

於108年10月15日以七支鋼瓶串聯連續取樣完成，最前一只及最後一只當查核樣品，

以查證本批樣品是否分佈均勻，取樣具代表性，詳如附件一(製備比對樣品分析報告)，

另外買賣方各分配兩只，其中第二支、第六支(鋼瓶編號CTM191015-2、CTM191015-6) 

比對測試用樣品於2019年10月18日隨船送往馬來西亞實驗室；第三支和第四支(鋼瓶

編號CTM191015-3、CTM191015-4)供永安廠比對測試用，鋼瓶編號CTM191015-5為

保留樣品。 

表二  2019 年中卡比對樣品資訊 

LAB  CYLINDER #  Remark 

Yung‐An/CPC LAB  Cylinder 1 (CTM191015‐1)  Verification sample 

BTU LAB  Cylinder 2 (CTM191015‐2)  Analysis CT sample 

Yung‐An/CPC LAB  Cylinder 3 (CTM191015‐3)  Analysis CT sample 

Yung‐An/CPC LAB  Cylinder 4 (CTM191015‐4)  Back‐up CT sample 

Yung‐An/CPC LAB  Cylinder 5 (CTM191015‐5)  Back‐up CT sample 

BTU LAB  Cylinder 6 (CTM191015‐6)  Back‐up CT sample 

Yung‐An/CPC LAB    Cylinder 7 (CTM191015‐7)  Verification sample 

4. 第一部份(Part A)由永安廠實驗室分析化驗比對樣品，於108年10月29~30日完成。 

5. 第二部份(Part B)由馬來西亞實驗室分析化驗比對樣品，108年11月18日至108年11月

21日完成。 

   (二)第一部份比對測試 (Part A CT) 

1. 於108年10月29~30日在永安廠實驗室比對測試，內容流程如下： 

2. 比對儀器: GC‐G、GC‐H共2台。 
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3. 參加人員： 

(1)買方代表 

            台灣中油公司永安液化天然氣廠：林俊豪(經理)、解順傑(化學師)。 

  (2)賣方代表 

MLNG  representatives 

Ms. Evelyn Enjop : Chemist(Analytical Technology&Services) 

Mr. Wong Aik Ching : Manager(Cargo Documentation) 

PLL representatives  

Ms. Kuan Kim Chiew : Manager(Global Marketing Operation)    

Ms. Maisarah Sharifuddin : Executive (Global Marketing Operation ) 

         (3)公證方代表 

Mr. Jimmy Chung : Operation (BV-Taiwan)

Mr. Tommy Tsai : Surveyor (BV-Taiwan) 

4. 測試步驟如下: 

          (1)測試前會議(Open Meeting)，確認及說明作業流程。 

          (2)分析參考標準氣體。 

          (3)由賣方選定比對測試用鋼瓶瓶號：Cylinder 4 (CTM191015-4)。樣品經測漏，無     

洩漏。 

          (4)分析CT樣品氣體。 
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          (5)測試後會議(Close Meeting)，買賣雙方確認分析數據結果並檢討，詳如附件二。 

(三) 第二部份比對測試 (Part B CT) 

1. 於108年11月18日~108年11月21日在馬來西亞Bintulu實驗室比對測試，內容流程如

下： 

2. 比對儀器： LAB 6、LAB 9 

3. 參加人員: 

(1)賣方代表 

Mr. Francis Gobel : Manager, Analytical Technology & Services 

Ms. Maisarah Sharifuddin : Executive (Global Marketing Operation ) 

          (2)買方代表 

 台灣中油公司永安液化天然氣廠：解順傑(化學師)、呂承勳(化學師)。 

4. 測試步驟如下: 

           (1)測試前會議(Open Meeting)，確認及說明作業流程。 

           (2)分析參考標準氣體(原廠分析證明書如附件三)。 

   (3)由我方代表選定比對測試用鋼瓶瓶號：Cylinder 2 (CTM191015-2)， 如圖一。 

           (4)分析CT樣品氣體，分析儀器樣式，如圖二~三。 

           (5)測試後會議(Close Meeting)，由雙方確認分析結果及檢討，詳如附件三 。            
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三、具體成效 

       這次2019 CPC與PETRONAS買賣雙方LNG化驗比對測試，共有4台氣相層析儀參與測      

試，藉由此次雙方LNG化驗比對測試結果，顯示本公司之氣相層析儀分析結果之高度有效 

性及人為操作之可靠程度。 

    此次重點在比對測試(CT) 之比對樣品，針對10種成份分析，分別為C1~C3、n- C4、 

n- C5、N2、i- C4、i- C5、O2、CO2，測試結果本廠2台(GC-H、GC-G)、及馬來西亞Bintulu  

(LAB 6、LAB 9)2台氣相層析儀重複性和再現性皆符合GPA2261規範要求範圍內，詳細結 

果報告如附件二，經雙方化驗比對結果，各種成分濃度分析結果幾乎沒有差異，僅甲烷、 

乙烷、丙烷及N2濃度分別差異0.03 mol%、0.03 mol%、0.03mol%、0.01 mol%，其他6個成 

分濃度幾乎相同，顯示雙方氣相層析儀之操作人員之操作手法細膩及對於分析程序之嫻 

熟，且於機台之維護保養良好。 

 

  四、心得及建議 

    這次前往馬來西亞Bintulu之目的除了依據合約之要求，定期執行中馬雙方實驗室間氣 

相分析儀之化驗比對測試外，透過比對測試，可以檢視並確保雙方實驗室設施及人員分析 

實驗能力與品質，另經由此次雙方面對面技術交流，討論分析時的固定條件因素，這次至 

馬來西亞參加中馬雙方LNG化驗比對測試及技術研討，過程中，馬來西亞代表多方的協助 

及友善熱情的接待，在此特別感謝馬來西亞石油公司 (PETRONAS LNG)Ms. Maisarah  

Sharifuddin及MLNG公司實驗室人員的各種妥善的安排，俾使會議過程順利進行。 
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圖一 實驗室的CT樣品鋼瓶編號確認 

 

 

 
圖二 實驗室分析機台 Agilent 7890B LAB 6 
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圖三實驗室分析機台 Agilent 7890B LAB 9 

 

 

五、附件 

1. 附件一：製備比對樣品分析報告 

2. 附件二：YUNG-AN TERMINAL ANALYSIS RESULT OF CORRELATION TEST。 

3. 附件三：RESEULT OF CORRELATION TEST BETWEEN MLNG & YUNG AN。 

 

 



979040
打字機文字
附件1



979040
打字機文字
附件2









































979040
打字機文字

979040
打字機文字

979040
打字機文字
附件3
































	2019馬來西亞出國報告1081118-21
	附件1,2
	附件3
	附件3.1



